ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование оказываемых услуг: поверка и ремонт  средств измерений (далее по тексту СИ) .

2. Обоснование начальной цены. Порядок ее расчета: Начальная цена определяется калькуляцией (сметой) Заказчика по базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования.
3. Место оказания услуг: 423600, РТ, г. Елабуга , ул. Интернациональная 9А
4. Сроки (периоды) оказания услуг: 
Работы выполняются по графикам, предоставляемым Заказчиком.

5. Цели использования результатов работ: Обеспечение работоспособности СИ, обеспечение единства измерений.

6. Условия оказания услуг: Транспортировку СИ от Заказчика до места выполнения работ и обратно выполняет Исполнитель.
7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Не определены.
8. Общие требования к оказанию услуг: 

· Исполнитель должен иметь возможность выполнять поверку и ремонт всех наименований СИ, представленных Заказчиком в наборе работ на год. Заявки участников конкурса, неудовлетворяющих данному требованию не рассматриваются;

· Обеспечение сохранности СИ Заказчика;

· Соблюдение конфиденциальности полученной сторонами информации.

9. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

· Применяемый инструмент и приспособления должны иметь сертификаты соответствия.
· Исполнитель должен предоставить протокол поверки СИ.
10. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: Не определены.
11. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: 

· Исполнитель осуществляет сбор и выдачу СИ по месту нахождения Заказчика.

· Сбор СИ с паспортами и заявки на ремонт производится Исполнителем до 5 числа каждого месяца на основании акта сдачи-приемки.

· Исполнитель обязуется выполнить работы по договору и передать Заказчику СИ вместе с их паспортами, протоколы поверки и дефектную ведомость выполненного ремонта в течение не более 20 календарных дней с момента получения СИ;

· Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы не подлежащих поверке СИ и передать их Заказчику вместе с паспортами, а также дефектную ведомость выполненного ремонта в течение не более 10 календарных дней с момента получения СИ;

· Фактически выполненный объем работ ежемесячно подтверждается актом о приемке  выполненных работ, который должен быть передан Исполнителем до 25 числа текущего месяца Заказчику;

· Результат поверки Исполнитель обязан удостоверять отметкой в паспорте (формуляре) или свидетельстве о поверке, протоколом поверки и оттиском поверительного клейма, наносимым на СИ.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

По завершению работ по договору Исполнитель обязан передать заказчику паспорта(формуляр, свидетельство о поверке, протокол поверки, дефектную ведомость.)
13. Требования по техническому обучению подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам услуг объектах: Не определены
14. Требования по объему гарантий качества услуг по ремонту СИ: Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, в результате которых средства измерения перешли в  неработоспособное состояние, то они устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг по ремонту СИ: 

· Срок гарантии нормальной эксплуатации результата ремонтных работ устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

· Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию средств измерения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.
16. Иные требования к услугам и условиям их оказания: Коммерческие узлы по учету газа, воды поверить  во время остановки котельных на ремонт.
17. Требования к исполнителю:

· Наличие сертификата, лицензии, аттестата, аккредитации (или иного удостоверяющего документа) на производство данного вида работ. 

· Требования к персоналу. Исполнитель обязан выполнять работы аттестованным персоналом с  подтверждением его квалификации, копий удостоверений, свидетельств об обучении по профилю производства работ.

· Выполнение работ по ремонту и поверке средств измерений в срок не более 20 дней.

· Наличие  производственных площадей, оборудования и механизмов, соответствующие требованиям нормативной документации, для выполнения объемов работ по предмету договора. 

                                                                                     График поверки и ремонта средств измерений
	№

п/п
	Наименование СИ
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Количество по месяцам

	
	
	
	
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сен
	окт
	нояб
	дек

	1
	Термометр манометрический  ТПГ
	шт
	22
	
	
	
	
	
	12
	5
	5
	
	
	 
	 

	2
	Манометр электроконтактный  ЭКМ
	шт
	22
	
	
	
	
	5
	10
	5
	2
	
	
	 
	 

	3
	Манометр технический
	шт
	543
	
	
	
	
	93
	100
	150
	150                  
	50
	
	 
	 

	4
	Термометр сопротивления ТСМ, ТСП, ДТС,ТПТ, ТПТУ, ТХАУ
	шт
	20
	
	
	
	
	3
	8
	5
	4
	
	
	 
	 

	5
	Прибор самопишущий  КСД2
	шт
	5
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	 
	 

	6
	Прибор показывающий  КПД1
	шт
	5
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	
	 
	 

	7
	Прибор  самопишущий КСУ2
	шт
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	Прибор показывающий КПУ-1
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	9
	Прибор РП-160
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	10
	Сапфир 22
	шт
	  10
	
	
	
	
	
	5
	5
	
	
	
	
	

	11
	Дифманометр ДМ 
	шт
	6
	
	
	
	
	
	4
	2
	
	
	
	
	

	12
	Манометр бесшкальный  МЭД
	шт
	3
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	13
	Напоромеры , тягонапоромеры  НМП, ТНМП
	шт
	16
	
	
	
	
	
	7
	6
	3
	
	
	
	

	14
	Автоматич.мосты КПМ 1, КСМ 2
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Сигнализатор окиси углерода СОУ-1,СЗ-2-2В
	шт
	14
	
	
	
	
	5
	9
	
	
	
	
	
	

	16
	Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г
	шт
	11
	
	
	
	
	7
	4
	
	
	
	
	
	

	17
	Газоанализатор  Сигнал 02
	шт
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	18
	Диафрагма ДК  6-200
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Диафрагма ДК  6-50
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	20
	рН метр МАРК 901 с электродом
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Анализатор растворенного кислорода МАРК302
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Кондуктомер МАРК 603
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	 Фотометр фотоэлектрический  КФК -3-01
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	24
	Весы HL-400
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Весы CE 15 С
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Водосчетчик СТВ-80 (пов. с профилактикой)
	шт
	3
	
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	27
	Водосчетчик СТВ-150(пов. с профилактикой)
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Счетчик газа РГ-К-250
	шт
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	29
	Датчик  давления Метран-150
	шт
	8
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	30
	Блок  питания  Метран
	шт
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Расходомер US-800
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	32
	Расходомеры UFM 001
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	33
	Расходомеры Взлет ЭР
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	34
	Узел учета газа ВРСГ-1 (пов. с профилактикой)
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	35
	Преобразователь расхода  ПРЭМ 150
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	36
	Преобразователь расхода  Ирвис  К 300
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	37
	Измерительно вычислительный комплекс МЦВТ  «Эталон»
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	38
	Корректор СПГ -761
	шт
	3
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	Компл. термопреобразователей  КТПТР, ТПС
	компл
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Датчики давления ПД-100, Мида
	шт
	18
	
	
	
	
	
	13
	5
	
	
	
	
	

	41
	Преобразователь температуры 2 ТРМ 1
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Измерители давления Прома ИДМ
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	43
	Датчики избыточного давления BAR
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	44
	Система информационно-измерительная с ССУ Логика в составе с приборами
	система
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	45
	Амперметр Э 365
	шт
	20
	
	
	
	
	
	10
	
	10
	
	
	
	

	46
	Вольтметр Э 365
	шт
	30
	
	
	
	
	
	15
	
	15
	
	
	
	

	47
	Мегаомметр электронный ЭСО 202/2-Г
	шт
	5
	
	
	
	
	
	2
	
	3
	
	
	
	

	48
	Клещи электризмерительные 226
	шт
	4
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	49
	Амп., Вольт кл 0,5
	шт
	14
	
	
	
	
	
	7
	
	7
	
	
	
	

	50
	Термометр контактный ТК-5.01П
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Термометр контактный ТК-5 (Техноас)
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Пирометр АКИП-9302
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Тепловизор FLUKE Ti32
	     шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:

ОАО «Елабужское ПТС»

И.о.генерального директора

_________________ /А.В.Дементьев 


	Исполнитель:

____________________

________________________
____________________/_______________
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